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PROBLEM LØSNING

1. Er der lys i transformatoren? Tjek stikkontakt og ledning til
transformer
Tag strøm fra i 3 min. slut til igen
Stadig intet lys?
Udskift transformatoren

2. Er bordet helt i bundstilling eller kørt op (men ikke helt i topstilling)?
Kør bordet ned

Gå til pkt. 5

3. Forbind motoren kortvarigt direkte med transformer.
(Tag hurtigt fra igen!)
Kørte bordet op?

Udskift motorben

4. Forbind ledningerne igen (rød/rød) iht.
samlevejledning

5. Tjek om knapperne på betjeningspanelet fungerer
korrekt.
Kører bordet nu?
Hvis knapperne på betjeningspanelet ikke reagerer,
pres da hårdt et par gange til du hører et svagt
"klik". Dette betyder at mikroswitchen er aktiveret
igen, og betjeningspanelet fungerer som det skal.
Det er ikke nødvendigt at frakoble betjeningspanelet
imens.

Udskift betjeningspanel


